
検査方法……ＮａＩ（ＴＩ）シンチレーションスペクトロメータによる検査
測定機械……ＥＭＦ211型ガンマ線スペクトロメータ（ＥＭＦジャパン株式会社）

2月19日 給食の放射性物質検査結果
検査日　令和6年 2月16日

セシウム合計（137・134） 測定下限値
検出せず 8.02

検出せず 7.35

検出せず 7.17

検出せず 8.06

2月20日 給食の放射性物質検査結果
検査日　令和6年 2月19日

セシウム合計（137・134） 測定下限値
検出せず 8.34

検出せず 7.39

検出せず 7.52

2月21日 給食の放射性物質検査結果
検査日　令和6年 2月20日

セシウム合計（137・134） 測定下限値
検出せず 7.31
検出せず 7.54
検出せず 8.00

2月22日 給食の放射性物質検査結果
検査日　令和6年 2月21日

セシウム合計（137・134） 測定下限値
検出せず 7.37

検出せず 7.17

検出せず 7.44

検出せず 8.41

2月26日 給食の放射性物質検査結果
検査日　令和6年 2月22日

セシウム合計（137・134） 測定下限値
検出せず 7.38

検出せず 7.42

検出せず 7.23

検出せず 7.17
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2月27日 給食の放射性物質検査結果
検査日　令和6年 2月26日

セシウム合計（137・134） 測定下限値
検出せず 8.16

検出せず 8.08

検出せず 6.88

2月28日 給食の放射性物質検査結果
検査日　令和6年 2月27日

セシウム合計（137・134） 測定下限値
検出せず 7.47
検出せず 7.41
検出せず 7.55
検出せず 8.22

2月29日 給食の放射性物質検査結果
検査日　令和6年 2月28日

セシウム合計（137・134） 測定下限値
検出せず 7.87

検出せず 7.82

検出せず 8.40

検出せず 7.40

3月1日 給食の放射性物質検査結果
検査日　令和6年 2月29日

セシウム合計（137・134） 測定下限値
検出せず 8.95

検出せず 7.09

検出せず 7.33

検出せず 7.94
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